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Les tubes du kit Quantiféron ne sont pas des tubes standards 

 
 
Les parois du tube sont recouvertes de fragments de protéines de 
Mycobacterium tuberculosis, agent de la tuberculose. Le but est de 

stimuler les lymphocytes du patient et d’étudier la production de 

l’Interféron gamma par ces lymphocytes. Chaque tube (violet, vert jaune)  
contient un stimulant différent (le tube gris est un contrôle négatif). 
Coût d’un kit de 4 tubes : 25,20 € 
 
 
 

 Les tubes ne doivent être ni trop ni pas assez remplis. 
 
Pour que le test soit valable il faut un rapport optimal volume de sang / concentration en peptide stimulant.  
Il est donc indispensable que les tubes contiennent entre 0.8 et 1.2 mL de sang total , ni plus , ni moins. 

 
  Une marque noire est présente sur le côté des tubes et 

vous permet de juger a posteriori si les tubes sont 
correctement remplis (photos ci-contre) 

 
  Il est inutile d’adresser au laboratoire des tubes avec un 

volume de sang incorrect. 
 

  NE PAS retirer du sang d’un tube trop rempli 
pour le rajouter dans un tube pas assez rempli car les 

lymphocytes ont déjà pu être stimulés dans le premier tube. 
 

  Le vide dans les tubes permet d’aspirer la bonne quantité 

de sang (remplissage lent). 
 

  En cas d’utilisation d’une aiguille de type « papillon » un tube de purge doit être utilisé avant de façon à 

remplir la tubulure de sang avant d’y brancher les tubes du kit Quantiféron. 

 
  Privilégier l’ordre suivant pour le prélèvement : bouchon gris puis bouchon vert puis jaune et toujours 

terminer par le violet.  
 
 
 
 

Les tubes doivent être correctement agités dès la fin du prélèvement 
 
Ceci pour assurer que les lymphocytes du sang du patient soient au contact des 
protéines recouvrant la paroi du tube. En pratique les retourner 10 fois en veillant 
que la paroi interne soit tapissée de sang. Ne pas secouer trop fort les tubes car 

cela provoquerait la dislocation du gel interne et pourrait conduire à un faux positif. 
 
 
 
 
 

 Adressez rapidement les tubes au laboratoire 
 
Car pour une stimulation efficace des lymphocytes, les tubes doivent être placés à 37°C dans les 16 heures qui 
suivent. Ne jamais placer les tubes au réfrigérateur : cela empêcherait toute stimulation des lymphocytes du 

patient. Compte tenu de ces contraintes, les tubes doivent être adressés au laboratoire de microbiologie du 
lundi au vendredi de 8h à 16h uniquement. Aucun tube ne peut être pris en charge en dehors de ces horaires 

et il est notamment impossible de les traiter les week-ends. 


